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管理NQ :MK6-B006
発 行 日 :平成 22年 6月 21日

日本電磁測器

製 品 名  ガウスメーター (磁力計) ホールプロープ

型  式

製造番号

502 50103

Dl165

上記の製品は、当社の作業標準に基づいて試験を行い仕様を満たして

いることを確認しました。試験の結果は別紙の通りであることを

証明します。なお、この試験に使用した測定器は、日本の国家標準

(産業技術総合研究所)な どの公的校正機関にトレーサビリティが
とれています。

試験実施日

試 験 温 度

試 験 湿 度

試験担当者

管 理 者

平成 22年 6月 21日

26 R3

51%

滝 口

池 田

品  名

型  式

製造番号

使用標準器

NMR磁力計 ガウスメーター

EFM-2000A GX-100

#88128 D1329

様式 B-13



管理M :ML7-B007
発 行 日 :平成 23年 7月 26日

有限会社本多計測器サービス 様

製 品名     標準マグネット

型   式          ST-1   (99.5 mTESLA)

製造番号

上記の製品は、当社の作業標準に基づいて試験を行い仕様を満
たして

いることを確認しました。試験の結果は別紙の通りであることを

証明します。なお、この試験に使用した測定器は、日本
の国家標準

(産業技術総合研究所)な どの公的校正機関にトレーサビリティが

とれています。

試験実施日:  平

試 験 温 度 : 28℃

試 験 湿 度 : 51%

試験担当者 :  滝 口

管 理 者 :  池 田

使用標準器

品  名 :     NMR磁 界測定器      ガウスメーター

型    式 :            EFM-2000A GX-100

製造番号 :    _ D1329

様式 B-13



No. 2011070398

証
発行日 2011年08月 02日

有限会社本多計測器サービス

茨城県稲敷郡美浦村土屋3126-465

被校正品

校正 日:2011/07/28

品  名 : コンパクトキャル
管理番号:HIS-0020

型  式 : CA100(255701)

メ ー カ:横河電機

製造番号:27KB2218

§]首][][]:]:量 [罪]]動曇]暑:lも[]l「ilZittilif‖量IItti壼
使用標準器
名 称

デプタルマ産諄―夕(Digital Mu■imeterl

型 式

3458A

管理番号 製 造 番 号  有効期限

SV-801   2823A12112    2012/04/24

サンシージャパン株式会社
(SUNSEA JAPAN CO。 ,LTD)
ぢtiE商∫(The Calibration Department)

931-2 Naka,Yaita― shi,Tochigi,

329-2135 」APAN
Telephone. 0287-47-7034

Facsimile.  0287-47-7134


