
証明書番号 99HI-13251

 見本

品　　　名

型　　　式

　　　製造　番号

　　　校正年月日

顧　客　名

住 　　　所

製　造　者

校正　項目

管201611-S02

事業者名

筑波校正試験所 茨城県牛久市ひたち野東４丁目２４－１４

（事前に承認なしにこの証明書及び報告書の一部のみを複製して用いる事は禁止します）

2017年9月27日

　　　　　　　　　HONDA  INSTRUMENTS SERVICE

   株式会社　本多計測器サービス

　　　　 　　　(CERTIFCATE   OF   CALIBRATION)

紫外線照度計

株式会社トプコンテクノハウス

校　　正　　証　　明　　書

紫外線照度計 76980/76971

分光放射照度標準電球 011-081318-100

紫外線照度指示部及び受光部

16032322

2017年9月27日

(We apply  the standards that have in principle more than 3 times accuracy ratio of the objects calibrated)

され直接もしくはメーカーを経由して、産業技術総合研究所、日本電気計器検定所、日本品質保証機構など公的校正機関

に定期的にトレーサビリティがとれています。

１．校正方法はメーカー基準または技術的に確立された公知の方法（校正手順書）を採用しております。

２．校正標準器は被校正器との確度比が原則３倍以上取れたものを使用しています。

中間標準供給機関 標 準 器 試験成績書番号

(PD365A2  S/N  16032312)

日本電気計器検定所

上記製品は弊社の作業基準に従って校正が行われたことを証明します。上記使用標準器は標準器管理規定に基づき管理

ウシオ電機株式会社

サンシージャパン株式会社 コンパクトキャル 2016090049


